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(Εικ�vα 1)

Ο∆ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΓIΑ ΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ CAPRICORN ΓIΑ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ NO. CEP 2000

ΡΥΘΜIΣΗ

ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ - Ο ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕI 

ΝΑ ΓΕIΩΝΕΤΑI 

Β
λτε τo σ�ρµα της κεvτρικ�ς παρoχ�ς ρε�µατoς στηv εσoχ� της παρoχ�ς 

ρε�µατoς IEC στo π�σω µ�ρoς της συσκευ�ς.

Β
λτε τηv συσκευ� σε γειωµ�vo ρευµατoδ�τη εvεργειας - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ 

(Τo OFF σβηστ� εvδε�κvυται µε ‘O’, τo ΟΝ αvαµµ�vo µε τo ‘|’).

Βεβαιωθε�τε <στε o Χρovoµ�τρης � ΤIMER ε�vαι στη σβηστ� OFF θ�ση, πoυ 

υπoδηλo�ται απ� τov δε�κτη πoυ βρ�σκεται σε κ
θετη θ�ση, και �τι τo π�µoλo 

ελ�γχoυ της ταχ�τητας SPEED ρυθµ�ζεται στo ‘O’ (βλ�πε Εικ	vα 1).

Αv
ψτε τηv εv�ργεια στo π�σω µ�ρoς της συσκευ�ς. Σ’ αυτ� τo σηµε�o o πρ
σιvoς 

δε�κτης neon ‘POWER’ θα αv
ψει και, µετ
 απ� µια µικρ� καθυστ�ρηση, o 

κ�τριvoς κεχριµπαρ�vιoς  δε�κτης neon ‘POWER’ θα αv
ψει, δε�χvovτας �τι 

µπoρε�τε vα αvo�ξετε τo καπ
κι.

ΦΟΡΤIΣΗ

Αvo�ξτε τo καπ
κι λασκ
ρovτας τηv µπετo�για και σηκ<vovτας τo καπ
κι.

Τoπoθετ�στε τoυς σωλ�vες δε�γµατα µ�σα στov στρoφ�α, εξασφαλ�ζovτας 

<στε:

(α) Να τoπoθετo�vται oι oρθo� σωλ�vες στις αvτ�στoιχ�ς τoυς θ�σεις µ�σα 
στov στρoφ�α.

(β) Ο στρoφ�ας φoρτ�ζεται συµµετρικ
, χρησιµoπoι<vτας σωλ�vες �σoυ µεγ�θoυς 

µε περιεχ�µεvα �σoυ β
ρoυς. Αv δεv µπoρε�τε vα ισoρρoπ�ετε τov στρoφ�α, 

λ�γω περιττo� � µovo� αριθµo� σωλ�vωv, γεµ�στε �vα 
δειo σωλ�vα µε vερ� 

και χρησιµoπoι�στε τov ως ισoρρoπ�α. Αυτ�ς o σωλ�vας πoυ ε�vαι γεµισµ�voς 

µε vερ�, αv χρειαστε�, µπoρε� vα χρησιµoπoιηθε� συvεχ<ς γι αυτ� 

τov σκoπ�. (βλ�πε Εικ	vα 2).

(ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ)

(ΤΑΧΥΤΗΤΑ)
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(Εικ�vα 2)
✓ ✓ ✘

(Ο Χρovoµ�τρης ρυθµ�ζεται σε 15 λεπτ
).

(ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ).

ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ - ΜΗΝ ΛΕIΤΟΥΡΓΕIΤΕ ΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ!

Μ�λις φoρτισθε� o στρoφ�ας, κλε�στε τo π�µoλo και στερε<στε 

τηv µπετo�για.

ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ - ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑIΩΝΕΣΤΕ ΟΤI Η

ΕΝΕΡΓΕIΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΕI ΟΤΑΝ ∆ΟΚIΜΑΖΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕIΣΕΤΕ

ΤΟ ΚΑΠΑΚI

ΕΚΚIΝΗΣΗ

Γυρ�στε τo π�µoλo ελ�γχoυ στηv επιθυµητ� ρ�θµιση:-

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΕΑ

ΡΥΘΜIΣΗ Σ.Α.Λ. RCF x g

0 1750 300
1 2000 400
2 2500 500
3 3350 1000
4 4000 1600
5 4700 2200
6 5250 2750
7 5850 3500
8 6300 4000
9 6700 4500

10 7000 5000

Γυρ�στε τo π�µoλo τoυ χρovoµ�τρη ‘ΤIΜΕR’ στov απαιτo�µεvo χρ�vo 
λειτoυργ�ας (αριθµ� λεπτ<v πoυ φα�vεται πριv απ� τη λ�ξη “ΤIΜΕR’. Σ’ αυτ�
τo σηµε�o θα σβ�σει o κεχριµπαρ�vιoς δε�κτης neon ‘LID OPEN’, θα αv
ψει o
κ�κκιvoς δε�κτης neon ‘RUN’ και o στρoφ�ας θα αρχ�σει vα περιστρ�φεται.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕIΩΣΤΕ: Ε
v o απαιτo�µεvoς χρ�voς λειτoυργ�ας 

ε�vαι λιγ�τερoς απ� 10 λεπτ
, γυρ�στε τo π�µoλo ‘ΤIΜΕR’ µ�χρι 15 λεπτ


� περισσ�τερo και µετ
 πηγα�vετε π�σω στηv επιθυµητ� ρ�θµιση. Αυτ� θα 

εξασφαλ�σει �τσι <στε η χρovoµ�τρηση vα ε�vαι ακριβ�ς.
2
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(Εικ�vα 3)

Οδovτωτ�

παξιµ
δι

3

Τo φυγ�κεvτρo τ<ρα ε�vαι σφαλισµ�vo και δεv θα ε�vαι δυvατ� vα αvo�ξει τo 
καπ
κι µ�χρις �τoυ o στρoφ�ας �χει σταµατ�σει και o κεχριµπαρ�vιoς δε�κτης
‘LID OPEN’ �χει αv
ψει.

Τo φυγ�κεvτρo µπoρε� vα υπ�κειται αρχικ
 σε δ�vηση, εv< o στρoφ�ας 
επιταχ�vεται µ�σω εv�ς κρ�σµoυ σταδ�oυ, αλλ
 αυτ� θα σταµατ�σει µ�λις 
φτ
σει σε µια λoγικ� ταχ�τητα. Ωστ�σo, ε
v συvεχισθε� η δ�vηση, ε�vαι πoλ�
πιθαv�v �τι τo φυγ�κεvτρo �χει ξεφ�γει απ� τηv ισoρρoπ�α τoυ. Ε
v γ�vει 
κ
τι τ�τoιo, τo π�µoλo τoυ ‘TIMER’ πρ�πει vα γυρ�σει στo OFF και o 
στρoφ�ας θα επιβραδ�vει και θα σταµατ�σει. Μ�λις αv
ψει o κεχριµπαρ�vιoς
δε�κτης neon ‘LID OPEN’, τo καπ
κι θα πρ�πει vα αvoιχθε� και vα ελεγχθε� η
ισoρρoπ�α.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Μ�λις oλoκληρωθε� η λειτoυργ�α, o χρovoµ�τρης θα σβ�σει και o στρoφ�ας 
θα αρχ�σει vα επιβραδ�vεται. Ο κ�κκιvoς δε�κτης neon ‘RUN’ θα σβ�σει και 
o πρ
σιvoς δε�κτης neon ‘POWER’ θα παραµε�vει αvαµµ�voς. Μ�λις 
σταµατ�σει o στρoφ�ας, o κεχριµπαρ�vιoς δε�κτης ‘LID OPEN’ θα αv
ψει, 
µετ
 απ� µια µικρ� καθυστ�ρηση, δε�χvovτας �τι τo καπ
κι µπoρε� vα 
αvoιχθε�.

Αφαιρ�στε τoυς σωλ�vες δε�γµατα και κλε�στε τo καπ
κι, επιβεβαι<vovτας 
�τι η µπετo�για µπρoστ
 απ� τη συσκευ�. Μ�λις �χει κλε�σει τo καπ
κι, vα 
σβηστε� η εv�ργεια στo π�σω µ�ρoς της συσκευ�ς.

ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ - ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑIΩΝΕΣΤΕ ΟΤI Η

ΕΝΕΡΓΕIΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΕI ΟΤΑΝ ∆ΟΚIΜΑΖΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕIΣΕΤΕ

ΤΟ ΚΑΠΑΚI

ΣΠΑΣIΜΑΤΑ

Σε περ�πτωση σπασ�µατoς τoυ σωλ�vα, o στρoφ�ας θα πρ�πει vα αφαιρε�ται 

ξεβιδ<vovτας τo oδovτωτ� παξιµ
δι τo oπo�o στερε<vει τη συσκευ� (βλ�πε 
Εικ�vα 3). Ο στρoφ�ας µετ
 πρ�πει vα καθαρ�ζεται και vα πλ�vεται 

πρoσεκτικ
, και vα ε�στε πρoσεκτικo� vα µηv αφ�vετε σπασµ�vα γυαλι
 vα 

πρoκαλo�v τυχ�v τραυµατισµ�.

Μετ
 απ� τυχ�v σπασ�µατα, o στρoφ�ας θα πρ�πει vα ε�vαι πλ�ρως 

ελε�θερoς απ� τυχ�v κoµµ
τια γυαλιo� � 
λλα υλικ
. Αv δεv υπ
ρχει αυτ�, 

δεv θα ε�vαι δυvατ�, vα ισoρρoπ�σετε ικαvoπoιητικ
 τov στρoφ�α σε 

µελλovτικ�ς εργασ�ες.



WARNING
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(Εικ�vα 4)
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οvoµα Κατασκευαστ�v: Capricorn Laboratory Equipment

∆ιε�θυvση Κατασκευαστ�v: Glasshouse Studios, Fryern Court Road,Fordingbridge, Hants, SP6 1NG

Storbritannien

∆ι� τoυ παρ�vτoς δηλ�vει �τι:
Οvoµα Πρoϊ�vτoς:   ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ CAPRICORN ΓIΑ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

Αριθµ�ς Μovτ�λoυ: CEP 2000

Συµµoρφo�ται µε τις ακ�λoυθες Πρoδιαγραφ�ς τoυ Πρoϊ�vτoς:

EMC : EN50081-1 : 1992 / EN55022 : 1988 Κατηγoρ�α Β

EN50082-1 : 1992 / IEC 801-2 : 1984
/ IEC 801-3 : 1984
/ IEC 801-4 : 1988

EN60601-1-2: 1993 / EN55011 : 1991
/ IEC 801-2 : 1991
/ IEC 801-3 : (EN61000-4-3 : 1997) 3 V/m : 26 -1000 MHz
/ IEC 801-4 : 1988
/ IEC 801-5 : (EN61000-4-5 : 1995) 1kV & 2kV Γραµµ�ς Iσχ�oς

Συµπληρωµατικ�ς Πληρoφoρ�ες:

Τo παρ�v πρoϊ�v συµµoρφo�ται µε τις απαιτ�σεις της Οδηγ�ας 89/336/EOK της EMC και, 

επoµ�vως, φ�ρει τo σηµ
δι της CE. Τo πρoϊ�v δοκιµ
στηκε σε χαρακτηριστικ�ς διαµoρφ<σεις.

Fordingbridge, Hants, Η.Β. 21η No�µβριoς 2005

D J Prevett
Τεχvικ�ς ∆ιευθυvτ�ς

Για πωλ�σεις � η τεχvικ� υπoστ�ριξη, παρακαλ< επικoιvωv�στε µε τηv Capricorn Laboratory Equipment:
Τηλ�φωvo: + 44 (0) 1425 65 00 88   Φαξ: + 44 (0) 1425 65 00 92

Σε περ�πτωση τυχ�v λειτoυργικ<v � τεχvικ<v πρoβληµ
τωv, 
παρακαλ< επικoιvωv�στε µε τηv Capricorn Laboratory Equipment 
στo +44 (0) 1425 65 00 88 και ζητ�στε τo Τµ�µα Τεχvικ�ς 
Υπoστ�ριξης.

ΤΕΧΝIΚΕΣ ΠΡΟ∆IΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Μovτ�λoυ: CEP 2000
Μηχαv�: Σειρ
 AC 1/15 HP

Μ�γιστη RCF: 4000g

Μ�γιστη Ταχ�τητα: 6000 σ.α.λ.

Απαιτ�σεις Εvεργε�ας: 220-240 VAC 50Hz, 3A Παρoχ� µε ασφ
λεια (ΗΒ)

Εσoχ� IEC: 1.6Α Ασφ
λεια Ταχ�oς Φυσ�µατoς

CE. Πρoδιαγραφ�ς ∆oκιµ�ς: ΕΝ50081-1:1992 ΕΝ50082-1:1992

ΑΣΦΑΛΕIΑ

FUSEΑΣΦΑΛΕIΑ



Στρoφε�ς Σειρ	ς CEP

6 ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Χωρητικ�τητα
6 x 100mm x 18mm
Σωλ�vες
7ml Hemogard Vacutainer

6 ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Χωρητικ�τητα
6 x 100mm x 16mm Σωλ�vες
10ml Vacutainer SST

CEPR-6:10

CEPR-6:7
6 ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Χωρητικ�τητα
6 x 65mm x 17mm Σωλ�vες

6ml Monovette

CEPR-6:5S

CEPR-6:5

CEPR-8:5/10

6 ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Χωρητικ�τητα

6 x 75mm x 13mm Σωλ�vες
4ml Vacutainer SST

4ml Hemogard Vacutainer

8 ΣΥΝΘΕΤIΚΟΣ ΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
Χωρητικ�τητα
4 x 100mm x 13mm Σωλ�vες
4 x  95mm x 17mm Σωλ�vες
7ml Hemogard Vacutainer
10ml Monovette

CEPR-8:7/10

Οι αvωτ�ρω αριθµo� αvταλλακτικ<v σχετ�ζovται µε τις επιλoγ�ς πoυ διατ�θεvται σε απoθ�µατα.

Η Capricorn µπoρε� επ�σης vα πρoσφ�ρει 
λλες παραλλαγ�ς �ταv της ζητηθε�.
Τα ‘Vacutainer, Hemogard & SST’ ε�vαι �λα εγκεκριµ�vα σ�µατα κατατεθ�vτα της Becton Dickinson U.K. Ltd.

Τo ‘Monovette’ ε�vαι εγκεκριµ�vo σ�µα κατατεθ�v της Sarstedt Ltd.

8 ΣΥΝΘΕΤIΚΟΣ 
ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Χωρητικ�τητα
4 x  75mm x 13mm Σωλ�vες
4 x 100mm x 16mm Σωλ�vες

4/10ml Vacutainer SST
4ml Hemogard Vacutainer


